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1. OBIJETIVO:

Descrever os cuidados e o fluxo de endoscdpios, que sao usados nos exames endoscoépicos,
visando a seguranca do paciente e da equipe envolvida no procedimento atendendo a legislacao
vigente.

2. ABRANGENCIA: Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem do Servico de Endoscopia.

3. MATERIAL E RECURSOS NECESSARIOS:

3.1. Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s): gorro, roupa privativa do setor, calcado
fechado, luvas de procedimento, éculos de protegao.

3.2. Materiais e Equipamentos para Transporte de Endoscopios limpos para a Sala de Exames:
Bacia redonda designada como limpo; Aparelho de endoscépio respectivo para o exame; Valvulas
respectivas do aparelho que serda encaminhado.

3.3. Materiais e Equipamentos para Transporte de Endoscdpios sujos para a Sala de
Desinfecgao: Bacia quadrada designada como sujo; Aparelho de endoscopio respectivo do exame
realizado; Valvulas respectivas do aparelho que foi usado; Etiqueta com identificagdo do paciente em
que o aparelho foi usado.

4, PROCEDIMENTOS:
4.1. Transporte de Endoscépios limpos para a Sala de Exames

4.1.1. Realizar a higienizagdao das maos com agua e sabao antisséptico (minimo 30
segundos) ou alcool gel (minimo 15 segundos);

4.1.2. Colocar os EPIs: 6culos de protecdo, luvas de procedimento e gorro;

4.1.3. Escolher o aparelho respectivo para o exame a ser realizado junto ao armdrio de
aparelhos limpos;

4.1.4. Pegar o aparelho com cuidado, e acomoda-lo dentro da bacia redonda limpa;
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4.1.5. Encaixar as valvulas: aspiracdo, dgua e ar no aparelho que estdo localizadas em
recipientes plasticos junto a mesa de bacias limpas;

4.1.6. Encaminhar a bacia com o aparelho para a sala de exames;

4.1.7. Encaixar o aparelho no suporte do rack;

4.1.8. Conectar o aparelho na processadora;

4.1.9. Encaixar o tanque de agua no local adequado;

4.1.10. Encaixar a conexdo da mangueira do frasco de aspiracdo no local adequado;
4.1.11. Manter a bacia limpa na sala de exames;

4.1.12. Auxiliar no exame, conforme determinacdo POP SEDT 004 — Atencdo ao
Paciente Durante o Exame de Endoscopia

4.2. Transporte de Endoscopios sujos para a Sala de Desinfecgdo:

4.2.1. Realizar a higienizagdo das mdos com agua e sabao antisséptico (minimo 30
segundos) ou alcool gel (minimo 15 segundos);

4.2.2. Colocar os EPIs: 6culos de protecdo, luvas de procedimento e gorro;
4.2.3. Retirar o aparelho do suporte do rack;
4.2.4. Desconectar a borracha de aspiracao e o tanque de agua;

4.2.5. Acomodar o aparelho sujo dentro da bacia quadrada com tampa designado
como bacia suja;

4.2.6. Identificar a bacia com a etiqueta do paciente a fim de registrar o uso do
aparelho;

4.2.7. Encaminhar para a sala de desinfeccao (ambiente sujo), e acomodar o aparelho
no rack que estara localizado pra fora da sala;

4.2.8. Retirar os EPlIs;

4.2.9. Realizar a higienizacdo das mdos com agua e sabdo antisséptico (minimo 30
segundos) ou alcool gel (minimo 15 segundos);
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5. CONTINGENCIA:

Caso haja algum problema detectado em relagao ao aparelho, avisar a Enfermeira responsavel
para as devidas providéncias.

6. AUTORES E REVISORES

6.1. Autores / Colaboradores — Tatiane Santa Rosa Diniz, Cassio Vieira de Oliveira, Fernanda
Cristina Basques, Prof. Dra Maria Justina D.B. Felippe, Nilza Martins Ravazoli Brito.

6.2. Revisores — Tatiane Santa Rosa Diniz e Fernanda Cristina Basques
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