
004 21/06/2014

004

20/06/202303

1.	 OBJETIVO:

	 Receber e limpar todos os materiais especiais, contaminados com sangue e fluidos corpóreos 
preparando-os para os próximos passos (preparo, esterilização e armazenamento) do Centro de 
Materiais e esterilização.

2.	 ABRANGÊNCIA:

	 Equipe do CME que atua no Expurgo e Equipe do Centro Cirúrgico.

3.	 MATERIAL E RECURSOS NECESSÁRIOS: 

	  3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s): touca descartável, óculos de proteção, 
protetor facial (viseira), máscara de carvão ativado (PFF2), avental impermeável de manga longa, 
luvas de borracha de cano longo e botas de PVC. 

	 3.2. Outros Materiais: infraestrutura do expurgo (pia, monta-cargas, cestas aramadas, cestos 
de lixo com pedal, Hamper).

4.	 PROCEDIMENTOS:

	 4.1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou 
álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;

	 4.2. Paramentar-se para manipulação adequada dos instrumentais a serem recebidos: touca 
descartável, óculos de proteção, protetor facial (viseira), máscara de carvão ativado (PFF2), avental 
impermeável de manga longa, luvas de borracha de cano longo e botas de PVC;

	 4.3. Observar a iluminação acima da porta do elevador que acenderá quando o monta-cargas 
chegar com o Material do Centro Cirúrgico;

	 4.4. Abrir o elevador;

	 4.5. Retirar o monta-cargas do elevador;

	 4.6. Encaminhar o monta-cargas com o material o mais próximo da pia;

	 4.7. Separar o material de cima do monta-cargas em cestos aramados;

	 4.8. Separar os materiais especiais: bisturis, aspiradores, para colocá-los em seus respectivos 
cestos, conforme especificações a seguir;

	 4.9. Receber separadamente os aspiradores e todos os equipamentos motorizados dos demais 
materiais;
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	 4.10. Verificar se materiais dos equipamentos motorizados como as mangueiras, serras (CAD) 
e perfuradores estão acondicionados em suas respectivas caixas cirúrgicas, sem risco de danificação 
das mangueiras; 

	 4.11. Conferir se houve separação das canetas de bisturi elétrico;

	 4.12. Conferir se houve separação da lâmina do dermátomo;

	 4.13. Detectar presença de algum material descartável presente junto ao material e 
instrumental recebido;

	 4.14. Verificar presença de secreções contidas no frasco de aspirador e se houve pré-lavagem 
dos mesmos;

	 4.15. Verificar presença de material especial danificado ou não funcionante;

	 4.16. Conferir o material recebido com o formulário preenchido pelo circulante do Centro 
Cirúrgico, identificando não conformidades;

	 4.17. Informar o enfermeiro sobre as intercorrências observadas;

	 4.18. Realizar a desparamentação;

	 4.19. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) 
ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;

	 4.20. Seguir com a higienização dos óculos, conforme a orientação do Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT);

	 4.21. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou 
álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;

5.	 CONTINGÊNCIA: 

	 6.1. Receber o material procedente do Centro Cirúrgico em monta-cargas fechado, pelo 
elevador limpo (distribuição) quando o elevador sujo (expurgo), não estiver funcionando;

	 6.2. Na ausência do Spray Desencrostante a unidade deve fazer uma lavagem rápida para a 
remoção da sujidade e enviar o material ao CME tão logo haja possibilidade, não ultrapassando 30 
min.

6.	 OBSERVAÇÕES: 

	 6.1. Comunicar a enfermeira responsável pelo plantão na CME caso o encaminhamento do 
material esteja em desacordo com o manual de normas e rotinas do setor;
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	 6.2. Não efetuar retiradas e/ou desmonte de instrumentais que sejam de responsabilidade 
da equipe médica, buscando pelo responsável para fazê-lo.

	 6.3. Funcionários que fazem uso de óculos de grau, na ausência de óculos de sobrepor, fazer 
uso de viseiras de proteção facial.

	 6.4. Os óculos de segurança devem ser lavados com água e sabão neutro e secado com 
papel macio e, apenas em casos de procedimentos de assistência com pacientes de isolamento e/
ou projeção de secreções e líquidos biológicos, após a secagem, deve ser utilizado álcool 70°, (até 
que seja liberada a utilização de quaternário de amônia). Em ambos os casos, após a lavagem, evitar 
friccionar o papel para secagem nas lentes, de maneira a prevenir riscos.

	 6.5. Retirar os óculos de segurança, SOMENTE, ao término de todo procedimento, inclusive 
descarte e lavagem de materiais utilizados, devendo este ser higienizado separadamente.
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