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1. OBJETIVO: Estabelecer critérios técnicos e de seguranga para o uso continuo do cassete
Centurion (Alcon) durante o turno cirurgico diario, em multiplos pacientes, com cuidados
especificos para prevenir contaminagdo cruzada por meio da correta troca da caneta de

facoemulsificacado e protecdo das vias do equipamento.

2. ABRANGENCIA: circulantes do centro cirargico, cirurgia ambulatorial, enfermeiros, residentes

e médicos da equipe de oftalmologia.
3. MATERIAIS E DOCUMENTOS NECESSARIOS:

3.1. Equipamentos de Protecao Individual (EPI’s): Avental descartavel estéril, luvas estéreis,

touca e mascara.

3.2. Materiais e Equipamentos Especificos para o Procedimento: Cassete Centurion
(Alcon), Capa videolaparoscopica (estéril), Caneta de facoemulsificagao (estéril) e Kit IA (caneta

de irrigacao e aspiracao).

4. PROCEDIMENTOS:
4.1. No inicio do dia cirurgico:
1. Realizar a escovagédo das maos com agua e sabao antisséptico
2. Paramentar-se com os EPI's (avental, touca, mascara e luvas estéreis)

3. Instalar o cassete novo no sistema Centurion, com técnica estéril, verificando e testando

o seu funcionamento.
4. Realizar o autoteste de presséao e fluxo do equipamento.
5. Registrar o codigo interno do cassete e data de uso (opcional).
6. Retirar os EPI's (avental, touca, mascara e luvas estéreis);

7. Higienizar as maos (alcool gel 15 segundos no minimo de friccdo e/ou agua e sabao 30
segundos no minimo), conforme POP CCIRAS 04 e 05;

4.2. No inicio de cada procedimento:
1. Realizar a escovacado das maos conforme protocolo institucional;
2. Paramentar-se com os EPI's (avental, touca, mascara e luvas estéreis);
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3. Revestir as vias do cassete com a capa de videolaparoscopia estéril;

4. Conectar a caneta nas vias de aspiragao e irrigacdo do cassete de facoemulsificagao

estéril,
5. Evitar que as conexdes toquem superficies nao estéreis;

6. Verificar integridade do sistema e auséncia de vazamentos.

4.3. Ao final de cada procedimento

1. Desconectar a caneta e o KIT IA e encaminha-los a Central de Material e Esterilizacao
(CME);

2. Retirar a capa de videolaparoscopia das vias do cassete e descarta-la em lixo infectante;
3. Limpar a mesa de apoio com alcool 70% no intervalo dos procedimentos;

4. Trocar as compressas estéreis que recobrem a mesa de apoio a cada procedimento.

4.4. Ao final do turno
1. Remover o cassete e descartar conforme norma de residuos hospitalares.
2. Realizar higienizacao externa do equipamento conforme rotina institucional estabelecida.
3. Retirar EPI’s (avental, touca, mascara e luvas estéreis)

4. Higienizar as maos (alcool gel 15 segundos no minimo de fricgdo e/ou agua e sabao 30
segundos no minimo), conforme POP CCIRAS 04 e 05;

5. CONTINGENCIA:
e Trocar imediatamente o cassete em caso de falha, dano ou contaminagéo visivel

* O cassete devera ser obrigatoriamente trocado quando o paciente estiver em precaucgao

de contato.

* Interromper o uso do equipamento caso haja suspeita de refluxo ou mau funcionamento.
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6. OBSERVACOES:

* Jamais reprocessar ou esterilizar o cassete.

* Nunca reutilizar o cassete em outro turno ou outro dia.

* Evitar reconexao cruzada de vias entre pacientes.

¢ Utilizar sempre uma caneta estéril e KIT |A por paciente.

* Esta pratica tem respaldo técnico baseado no fluxo unidirecional do sistema, o que impede

o refluxo de material do cassete para o paciente.
* O risco de contaminagao € mitigado com:
v Troca de caneta e KIT IA a cada paciente.

v Troca da capa de protecdo das vias, com manipulagdo cuidadosa e uso de barreiras

estéreis.

v Manutencao das boas praticas de paramentagao e assepsia durante toda a jornada

cirurgica.

7. AUTORES E REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores: Alessa Aparecida de Campos Gongalves e Francisca Miriam de

Oliveira Nobrega.
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